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Технические требования для монтажа рентгеновского 
аппарата DEXIS FOCUS 

 
Монтаж аппарата выполняется исключительно уполномоченным специалистом и 

только в помещении, которое подготовлено согласно настоящим техническим условиям. 
Внимание: любые отклонения от данных условий должны быть 

согласованы с сервисным центром.  
Покупатель может самостоятельно определить местоположение аппарата, 

руководствуясь информацией, приведенной ниже. Для выполнения работ по монтажу и 
подключению рентгеновского аппарата Покупатель обеспечивает выполнение 
следующих требований:  

1. Помещение для аппарата  
Площадь помещения для монтажа рентгеновского аппарата должна соответствовать 

действующим в регионе официальным нормам и требованиям. Размеры помещения 
должны удовлетворять габаритам аппарата, представленным в Приложении 2. 

Защита смежных помещений от радиационного излучения должна быть выполнена 
согласно действующим официальным нормам и требованиям.  

Помещение должно иметь строительную готовность, на стенах, полу и потолке 
должно быть финишное покрытие, все коммуникации для аппарата должны быть готовы 
до монтажа аппарата 

 
2. Крепление аппарата 
Существует три варианта крепления аппарата:  
- крепление к стене с помощью стандартной монтажной пластины (входит в 

комплект) или с помощью широкой монтажной пластины, предназначенной для 
распределения нагрузки на стену (заказывается отдельно), см. Приложение 1. 

- крепление на стоматологическую установку фирмы KAVO (необходим 
специальный адаптер, заказывается отдельно), схема в Приложение 3; 

- крепление на несущую систему KAVO Centro (необходим специальный адаптер, 
заказывается отдельно), схема в Приложение 4. 

Стена, к которой крепится рентгеновский аппарат, должна быть из сплошного 
кирпича или бетона толщиной не менее 100 мм и обеспечивать крепление аппарата к 
стене с усилием на вырывание не менее 1500 N. Монтажная пластина крепится на высоте 
1100 мм от уровня пола до нижнего края пластины. 

Внимание: крепление аппарата к стене из гипсокартона не допускается! 
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3. Подключение аппарата к электросети  
Подключение аппарата к электросети должно осуществляться от отдельной 

электрической линии (напряжение питания  230В +/- 5% ) двумя способами: 
- через стандартную электрическую розетку, которую необходимо разместить на 

удалении не более 3 метров от места крепления аппарата. Розетка должна быть 
оборудована заземлением согласно действующим нормам. В комплектацию аппарата 
входит электрический провод с вилкой длиной 3 м. 

- через электрический кабель, который необходимо вывести из стены на высоте 
1160 мм в месте крепления аппарата к стене (длина кабеля 0.5 м).  

В случае монтажа на стоматологическую установку необходимо вывести 
электрический кабель в месте вывода коммуникаций для стомат. установки, в случае 
монтажа на стойку Centro подвести кабель на высоту 1160 мм из пола или с потолка. 

Рекомендовано обеспечить рентгеновский аппарат блоком бесперебойного питания 
для защиты системы от перепадов электрического тока. 

 
4. Подключение пульта управления 
В комплекте с аппаратом идет выносной пульт управления:  

 
Необходимо предусмотреть возможность соединения аппарата и пульта управления 

(в комплекте поставки входит 10-метровый кабель для пульта управления). 
Для этого от предполагаемого места установки аппарата до места установки пульта 

управления заложить пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм в 
стене/полу или заложить Ethernet-кабель, в этом случае длина свободных концов не 
менее 1 м и со стороны аппарата и со стороны пульта. Со стороны аппарата кабель или 
закладную трубу вывести на высоте 1160 мм от пола.  
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Приложение 1. 
 
Стандартная монтажная пластина (входит в комплект) 
 

 
 
Широкая монтажаня пластина (заказывается отдельно) 
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Приложение 2. 
 
Доступно три варианта длины горизонтального плеча: 
- короткий 500 мм 
- средний 650 мм 
- длинный 900 мм 
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Приложение 3.  
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Приложение 4. 
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“Заказчик” с техническими требованиями согласен. 
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